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Levar o kit cirúrgico para a sala de 
esterilização

Preparar as brocas usadas e limpá-las 
adequadamente

Colocar todas as brocas no líquido de 
limpeza

Todas as brocas têm de estar 
 completamente cobertas por líquido

Coloque a tigela metálica no mesmo 
líquido
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Coloque o prato no líquido O prato deverá estar coberto de líquido Limpar as brocas com uma escova Secar as brocas Colocar as brocas num pano seco
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Colocar todos os instrumentos no kit Colocar o kit dentro de uma bolsa de 
esterilização

Selar a bolsa de esterilização Colocar no equipamento de 
 esterilização

Iniciar o programa de esterilização
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Montagem do kit cirúrgico

Bisturi Circular 
(P 4)

Adaptador Chave 
(1-1000274)

Chave de torque
(525-1000900-F)

Indicadores de direção  
(DI 0000)

Transportador Implante 1-peça

Brocas perfuração Transportador implante 
2-peças  

(2S) 

Transportador Implante 
2-peças  

(2L)

Extensor de broca (EXT)

Bisturi Circular 
(P 5)

Bisturi Circular 
(P 6)

Broca Lança 
(D 1.2)

Broca Piloto  
(D 2.0) (D 3.0) (D 3.5) (D 3.8) (D 4.3)

(1D001S)

Formadora de rosca

(T 3.5) (T 4.1) (T 4.5) (T 5.0)

Broca Cortical

(C 3.5) (C 4.1) (C 4.5) (C 5.0)

(1D001L)


